
STOP 



Early Journal Content on JSTOR, Free to Anyone in the World 

This article is one of nearly 500,000 scholarly works digitized and made freely available to everyone in 
the world byJSTOR. 

Known as the Early Journal Content, this set of works include research articles, news, letters, and other 
writings published in more than 200 of the oldest leading academic journals. The works date from the 
mid-seventeenth to the early twentieth centuries. 

We encourage people to read and share the Early Journal Content openly and to tell others that this 
resource exists. People may post this content online or redistribute in any way for non-commercial 
purposes. 

Read more about Early Journal Content at http://about.istor.org/participate-istor/individuals/early- 
journal-content . 



JSTOR is a digital library of academic journals, books, and primary source objects. JSTOR helps people 
discover, use, and build upon a wide range of content through a powerful research and teaching 
platform, and preserves this content for future generations. JSTOR is part of ITHAKA, a not-for-profit 
organization that also includes Ithaka S+R and Portico. For more information about JSTOR, please 
contact support@jstor.org. 



( M° > 



V. Ardometri noYi defcriptio & ufus a D, G. Fah- 
renheit, (^. 5. 5. 

NOTUM eft liquorum gravitates fpecificas, duo- 
bus poriflimum modis, inveftigari poffe, librarum 
nempe, vel Araeometrorum ope. Ambo nonnullis diffi- 
cultatibus funt obnoxii, quominus exa&e fa?pe experi- 
menta fieri pofiinr. Diflicultas prioris modi in eo prae- 
cipue verfarur, quod cum librae accuratiflime elaboratae 
adhiberi debeant, earum vero tenor, in quibufdam fo- 
lummodo pun&is confiftaf, ea temporis tra&u, vel etiam 
alio modo, facillime depraventur, eoque modo experi- 
menta non ea, qua par eft, accuratione perfici poiTmt. 
Arajometra autem accuratiora, quorum ftru&ura huc- 
ufque innotuir, hoc praxipue laborant incommodo, 
quod uno eodemque mftrumento non omnium liquorum 
gravitates explorari pofiint, ita ut mutatis iiquoribus, eti- 
am aliud Arasometron adhibere oporteat.His confideratis, 
ufumque Arasometri perpendens, difficulrares memoratas 
ftru&ura fequentis inftrumenti tolli poffe animadverti. 

Globulo, A, Fig. 7. fatis magno,(quo majorGlobulus 
eo meiior) tubi fibi oppofiti CD Sc E F anne&untur, tu- 
bulo gracillimo E Freceptaculum G additur, raediumque 
tubuli pun&o a minutiflimo, fatis tamen vifibili, deno- 
tatur. Extremitas aitera tubuli C D globulo B prsedita 
eft, qui receptaculi loco ponderi inferiori (quo nempe 
inftrumentum aggravatur) infervir. Diftantii globuli B a 
centro globi A triplo major fit, quam diftantia recepta- 
culi G ab eodem centro. Inftrumento ira prasparato, 
globulus B tanta mercurii quantitate repletur, ut fi 
Aneometron liquori leviffimo, exempii gratia, fpirifui 
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vini bene dephlegmato, vel fpiritui Terebinthina; im- 
mergatur, illud in iiquore fere ufque ad pundum a 
defcendat ^ quo fa&o, tubulus prope E hermetice figil- 
latur, 6c inftrumentum bilance accuratiori ponderatur^ 
eritque pondus inftrumenti etiam ipfiffimum liquoris ab 
inftrumento deturbati pondus, utpote fatis hydroftatices 
peritis notum eft. Si autem graviores inveftigandi funt 
liquores,. exempli gratia, aqua, lixivia, vel fpiritus acidi, 
eorum gravitatis difterentia invenitur, dum nempe in- 
ftrumentum in receptaculo G tanto pondere oneratur, ut 
illud iterum ad pun&um a fubfidat. Hoc pondere gravi- 
tati inftrumenti addito, illorum liquorum gravitates fpe- 
cificas (fi pondera fint tninutiflima) fatis exa&e habe- 
buntur: 5t fic de caeteris. 

Dixi quod inftrumentum in memoratis fpiritibus fere 
ad pun&um a fubfidere debeat^ melius enim erit, ut 
non perfe&e liquor illud pun&um attingat, 5c ut difFe- 
rentia parva ponderibus minutifiimis adjuvetur: hoc 
enim modo, fi forfan adhuc liquores leviores darentur, 
vel etiam fi iiquorum memoratorum gravitas a calore fpe- 
cifice levio r redderetur, adhuc inftrumento explorari 
poterunt, quod alias non fuccederet, fi illud perfe&e ad 
pun&um a in nominatis fpiritibus fubfideret. 

Dum autem experimenta fiunt, cavendum eft, ne fij- 
perficies, tam inftrumenti, quam iiquorum aliqua pin- 
guedine, vel aliis particulis heterogeneis fint imbuta^ ali- 
ter enim experimenta nunquamfatis accurate peragentur^ 
ut optime Vir acutifiimi ingenii, hujufque inclytifll- 
mae Societatis Membrum, inter dilferendum de hoc 
inQriinfiento wionuir. 
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